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Oznaczenie sprawy: PUB/10-2014/DOP-a




                        Lublin, dn. 12.06.2014r.

Wykonawcy



uczestniczący w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie zawiadamiam, że w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) na dostawę aparatury kontrolnej i badawczej dla jednostek UMCS w Lublinie opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 10.06.2014r., do Zamawiającego w dniu 11.06.2014r. wpłynęło pytanie Wykonawcy, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:  
Dotyczy Części 4:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie mieszadła magnetycznego o prędkości regulowanej w zakresie od 100 do 1500 rpm, nastawnym obwodem zabezpieczającym od 100 do 350oC i pracującego w zakresie do 340oC?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza mieszadła magnetycznego o powyższych parametrach. Zamawiane mieszadło będzie wykorzystywane do pomiarów kinetycznych, w związku z czym mieszadło musi posiadać zakres regulacji od 0/50 rpm. Ponadto ze względu na potrzeby Zamawiającego nastawny obwód zabezpieczający musi być w zakresie od 50oC do 360oC.
Otrzymują:

1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu;

2. a/a.
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