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Oznaczenie sprawy: PUB/119-2017/DOP-a


                               

                    Lublin, dn. 17.11.2017r.
Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie zawiadamiam, że w postępowaniu na dostawę aparatury kontrolnej i badawczej dla jednostek UMCS, do Zamawiającego  wpłynęło pytanie Wykonawcy, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:  

dotyczy części 1: dostawa wirówki laboratoryjnej
Pytanie: Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie wirówki laboratoryjnej oferującą wyższa parametry pracy (14500 rpm, 15279xg), o czasie rozpędzania i hamowania 26/19 s, bez automatycznego otwierania pokrywy po zakończonym wirowaniu, wymiarach 220 x 270 x 180 mm (S x G x W), spełniającą pozostałe wymagane parametry? W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wirówki laboratoryjnej bez automatycznego otwierania pokrywy po zakończonym wirowaniu, ponieważ funkcja ta zapobiega przegrzewaniu się próbek w wirówce, w której nie ma chłodzenia oraz skraca proces obróbki badanych próbek. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie z uwagi na to, że urządzenie będzie użytkowane przez studentów i pracowników dopiero rozpoczynających pracę w laboratorium. Ponadto w przeprowadzanych badaniach wykorzystywany będzie  materiał biologiczny, dlatego istotny jest jak najkrótszy czas rozpędzania się i hamowania rotora (poniżej 13 sek.).
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