Załącznik nr 1 do zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa przystawki ATR dla Wydziału Chemii UMCS

(PUB/130-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2016r.,a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
	Przystawka ATR 
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Przystawka ATR do spektrometru NICOLET iS10 posiadanego przez Zamawiającego

	
	Wysokociśnieniowa przystawka ATR do szybkiego pomiaru próbek z litym kryształem diamentowym

	
	Zakres spektralny kryształu: minimum 7 800 cm-1 – 40 cm-1

	
	Przystawka wyposażona w odchylane urządzenie dociskowe o powtarzalnej sile docisku z mechanizmem dynamometrycznym

	
	Automatycznie rozpoznawana przez spektrofotometr z automatycznym ładowaniem optymalnych parametrów analizy

	
	Przystawka powtarzalnie mocowana w przedziale pomiarowym i integrująca się z obudową spektrofotometru – po założeniu uszczelniająca drogę optyczną. Nie dopuszcza się przystawki mocowanej do podstawy komory pomiarowej oraz stosowania uszczelnienia drogi optycznej w postaci gumowych mieszków.

	
	Dostawa przedmiotu umowy obejmuje: transport do miejsca dostawy, koszty załadunku, rozładunku i wniesienia do pomieszczenia wskazanego przez Użytkownika oraz montaż, instalację i szkolenie personelu.

	
	Gwarancja na kryształ: minimum 60  miesięcy

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; 

- naprawa nastąpi w miejscu użytkowania aparatury;

- okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania aparatury, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór urządzenia do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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