Załącznik nr 1 do zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa mikroskopu laboratoryjnego” 

(PUB/81-2018/DOP-a)
Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2017r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

	Mikroskop laboratoryjny
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia


	
	Mikroskop laboratoryjny:
- obrotowa głowica binokularowa 

- okulary o powiększeniu 10x

- miska rewolwerowa 4-miejscowa

- obiektywy achromatyczne minimum:

· 4 x 0,10 (N.A.) 17,04 mm (W.D.)

· 10 x 0,25 (N.A.) 8,05 mm (W.D.)

· 40 x 0,65 (N.A.) 0,32 mm (W.D.) teleskopowy
· 100 x 1,25 (N.A.) 0,13 mm (W.D.) teleskopowy
- stabilny, metalowy statyw, obustronnie współosiowy

- śruba makro- i mikrometryczna (minimum 0-200 mikronów, podziałka 2(m)

- zakres śruby makro- i mikrometrycznej: 30 mm

- ruchomy stolik XY współosiowy: zakres ruchu minimum 30 x 70 mm

- rozmiar stolika: minimum 140 x 140 mm

- pokrętło ruchu stolika po prawej stronie

- oświetlenie: lampa halogenowa6V-20W, zasilanie 230V

- włącznik na korpusie, regulacja natężenia światła

- kondensor Abbego z przesłoną, uchwytem na filtry

	
	Gwarancja: minimum 12 miesięcy

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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