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	   UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

 (
Dział Zamówień Publicznych
Sekcja Aparatury Naukowej
) 

Załącznik nr 1 do zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa inkubatora”
 (PUB/100-2018/DOP-a)
[bookmark: _GoBack]
Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2017r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
	Inkubator
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Inkubator laboratoryjny z naturalnym obiegiem powietrza o parametrach nie gorszych niż:
- pojemność: 23 l +/- 10%
- elementy grzejne wbudowane w ścianki obudowy
- cyfrowa regulacja PID z czujnikiem typu PT100 i wyświetlaczem LED
- stabilność temperatury nie większa niż +/-0,5°C przy 37°C
- minimum 2 półki ze stali nierdzewnej
- zakres temperatury: minimum od +5°C powyżej temperatury otoczenia do + 70°C
- przestrzenna zmienność temperatury: nie więcej niż +/- 0,5°C w 37°C
- obieg powietrza: konwekcja naturalna
- maksymalne obciążenie na półkę: minimum 3 kg
- wymiary wewnętrzne (szer.xgłęb.xwys.): maksimum 290 x 290 x 270 mm
- wymiary zewnętrzne: (szer.xgłęb.xwys.): maksimum 340 x 360 x 400 mm
- moc znamionowa: minimum 150 W
- waga: maksimum 13 kg

	
	Gwarancja: minimum 24miesiące

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:
- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 
- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;
- okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego;
- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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