Załącznik nr 1 do zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa kolektora frakcji” 

(PUB/106-2018/DOP-a)
Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2017r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

	Kolektor frakcji
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia


	
	Kolektor frakcji o parametrach nie gorszych niż:
- z obrotowym pojemnikiem na probówki
- kolektor musi pozwalać na pracę z minimalnie 80 probówkami w formacie 13 x 100 mm ze szkła lub plastiku jak również z probówkami typu eppendorf o pojemności 1,5 ml (po zastosowaniu adaptorów – nie wymaganych w dostawie)

- kolektor pozwala na zbieranie frakcji w trybach kroplami minimalnie w zakresie od 1 do 999 kropli, czasowym w zakresie minimalnym od 0,05 do 9,99 minut ze wzrostem co 0,01 min. oraz czasowym w zakresie minimalnym od 10,0 do 99,9 min. ze wzrostem co 0,1 min.

- podstawa i karuzela wykonane z polipropylenu

- panel frontowy z poliwęglanu

- możliwość pracy w zakresie temperatur minimum od +4°C do +40°C

- temperatura przechowywania: minimum od -5°C do 71°C

- wymagany former gradientu o minimalnej pojemności z zakresie od 100 do 1500 ml

- probówki polistyrenowe w ilości 1000 szt. w formacie 13 x 100 mm i pojemności nominalnej 9 ml

	
	Gwarancja: minimum 12 miesięcy

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.


PAGE 
2

