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	   UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE


 
Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej do UMCS” (PUB/18-2019/DOP-a/sEMBO)
Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
Część 1: dostawa łaźni wodnej
	Łaźnia wodna
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Łaźnia wodna o parametrach nie gorszych niż:
· z obudową wykonaną z podwójnej ścianki: ze stali nierdzewnej (wewnętrznej) i powłoki z blachy stalowej (zewnętrznej)
· pojemność: minimum 12 -13 L
· łaźnia musi być wyposażona w kran spustowy do wygodnego opróżniania
· klasa bezpieczeństwa 1 umożliwiająca nienadzorowane działanie w połączeniu z niepalnymi cieczami
· szybkie nagrzewanie
· cyfrowy wskaźnik temperatury, dokładna regulacja temperatury
· zakres pracy: minimum  od temperatury otoczenia +5°C do 99°C
· stabilność temperaturowa +/- 0,2°C lub lepsza
· regulowany alarm nadmiernej temperatury, który musi chronić próbki przed przegrzaniem
· zabezpieczenie przed suchobiegiem tzn. system wyłączenia łaźni jeśli nie zostanie wykryta żadna woda lub niski poziom wody
· minutnik i alarm dźwiękowy: minimum od 1 do 999 minut
· wymiary wewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): minimum 300 x 280 x 125 mm
· wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): maksimum 335 x 400 x 380 mm
· [bookmark: _GoBack]dodatkowe wyposażenie: stojak na probówki o średnicy 30 mm ze stali nierdzewnej, stojak na probówki o średnicy 16 mm ze stali nierdzewnej oraz kulki zapobiegające parowaniu wody o średnicy 20 mm – 300 szt.

	
	Gwarancja: minimum 24 miesiące

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:
- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 
- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;
- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.









Część 2: dostawa  mikrowirówki wentylowanej
	Mikrowirówka wentylowana
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Mikrowirówka wentylowana o parametrach nie gorszych niż:
· prędkość maksymalna: minimum 13 000 obr. /min
· prędkość maksymalna: minimum 17 000 x g
· czasomierz: minimum od 1 do 99 minut (skokowo co 1 min.)  + tryb wstrzymania
· poziom hałasu: maksimum 56 dB
· wymiary maksymalne (szer. x głęb. x wys.): 250 x 350 x 250 mm
· pokrywa wirnika typu ClickSeal (nie wkręcana)
· oddzielny przycisk szybkiego wirowania
· wymagane dostarczenie wirówki z wirnikiem na 24 probówki 1,5/2,0 ml i aerozoloszczelną pokrywą wirnika

	
	Gwarancja: minimum 24 miesiące

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:
- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 
- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;
- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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