Załącznik nr 1 do zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej do UMCS”
(PUB/63-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Część 1: dostawa wirówki
	Wirówka
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia


	
	Wirówka o parametrach nie gorszych niż:
- chłodzenie rotora powietrzem
- minimum 24-miejscowy rotor na probówki 1,5 i 2,0 ml stożkowe i innych kształtów

- możliwość zainstalowania adaptera na 16 probówek PCR 0,2 ml

- minimum ciekłokrystaliczny cyfrowy wyświetlacz do ustawienia i podglądu prędkości obrotowej i przyspieszenia

- możliwość monitorowania na wyświetlaczu rzeczywistej prędkości i czasu pozostałego do zakończenia pracy

- obroty minimalne nie więcej niż 500 obr./min

- obroty maksymalne co najmniej 15 000 obr./min.

- maksymalne przyspieszenie co najmniej 21 000 x G

- wymagany timer minimum od 0,5 do 99 minut lub praca ciągła

- konieczny przycisk do szybkich odwirowań

- wymiary szer. x dług. x wys.) maksimum 25 x 35 x 20 cm

- waga maksimum 10 kg

	
	Gwarancja: minimum 12 miesięcy 

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.


Część 2: dostawa mieszadła
	Mieszadło
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia


	
	Mieszadło o parametrach nie gorszych niż:
- zakres prędkości minimalny nie więcej niż 100 obr./min., maksymalny nie mniej niż 1500 obr./min.
- maksymalna temperatura co najmniej 380°C

- możliwość mieszania pojemności maksymalnej – co najmniej 5 l

- wymagana ceramiczna powierzchnia robocza

- sterowanie minimum analogowe

	
	Gwarancja: minimum 12 miesięcy 

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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