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Oznaczenie sprawy: PUB/73-2019/DOP-a/EMBO                                                                                                                  Lublin, dn. 10.09.2019r.

 
Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu


Działając w imieniu Zamawiającego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5  w Lublinie zawiadamiam, że w postępowaniu na dostawę wirówki  z wyposażeniem do UMCS, do Zamawiającego  wpłynęły pytania Wykonawcy, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:  


Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści wirówkę o poziomie hałasu 58 dB? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wirówki o poziomie hałasu 58 dB.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści wirówkę o wymiarach (szer. x głęb.): 770 mm x 706 mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wirówki o wymiarach (szer. x głęb.): 770 mm x 706 mm.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści wirówkę, w której do wymiany rotora używany jest dołączony do urządzenia klucz?
Odpowiedź: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wirówki, w której do wymiany rotora używany jest dołączony do urządzenia klucz. Wymagany przez Zamawiającego beznarzędziowy system wymiany wirnika umożliwia szybszą jego wymianę za naciśnięciem jednego przycisku.

Pytanie 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie rotora II kątowego 6 x 94 ml, zamiast 6 x 100 ml?
Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rotora II kątowego 6 x 94 ml,  jeżeli będzie można zastosować do niego probówki stożkowe typu Falcon  o poj. 50 ml i 15 ml. 

Pytanie 5: Prosimy o doprecyzowanie: Jakie probówki o pojemności 50 ml i 15 ml Zamawiający planuje wirować (stożkowe czy okrągłodenne) w rotorze II kątowym? 
Odpowiedź: Użytkownik w rotorze kątowym II planuje zastosować  probówki stożkowe typu Falcon o poj. 50 ml i 15 ml. 
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