Załącznik nr 1 do zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa inkubatora z wytrząsaniem” 
(PUB/95-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

	Inkubator z wytrząsaniem
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	 Inkubator z wytrząsaniem o parametrach nie gorszych niż:
- pojemność: nie mniejsza niż 69 l

- system utrzymania temperatury: grzanie i chłodzenie

- temperatura pracy: temperatura otoczenia - 20°C do + 60°C

- wyświetlacz: ekran dotykowy, kolor

- programowa rozdzielczość temperatury: ± 0,1°C

- wymuszony obieg powietrza

- kompresorowy system chłodzenia

- prędkość wytrząsania: regulowana w zakresie od minimum 30 rpm do minimum 400 rpm

- tryb wytrząsania: orbitalny

- średnica orbity: minimum w zakresie od 0 do 50 mm (zmienna)
- wymiary zewnętrzne: nie większe niż 780 x 750 x 620 mm

- wymiar platformy: nie mniejszy niż 400 x 360 mm

- timer: minimum od 0 do 9999 minut

- system alarmów nieprawidłowej pracy

-  zasilanie: 220-240 V, 50/60 Hz

- platforma z matą adhezyjną

- pojemność: możliwość jednoczesnego wstawienia do inkubatora 25 kolb szklanych o pojemności 100 ml lub 15 kolb o pojemności 250 ml lub 10 kolb o pojemności 500 ml lub 5 kolb o pojemności 1000 ml

- wytrząsarka musi być wyposażona w uchwyty stalowe do mocowania kolb szklanych do platformy w ilości:

· 5 uchwytów do kolb o pojemności 1000 ml

· 8 uchwytów do kolb o pojemności 500 ml

· 12 uchwytów do kolb o pojemności 250 ml

· 12 uchwytów do kolb o pojemności 100 ml

	
	Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje transport do bezpośredniego Użytkownika, koszty załadunku oraz rozładunku i wniesienia do pomieszczenia Użytkownika, montaż i instalację w miejscu przez niego wskazanym, pierwsze uruchomienie oraz szkolenie z obsługi 3 pracowników Zamawiającego (minimum 2 godziny)

	
	Gwarancja: minimum 24 miesiące 

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 5 dni roboczych; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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