Załącznik nr 1 do zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa wagi analitycznej” 

(PUB/132-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

	
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Waga analityczna  o parametrach nie gorszych niż:
· Udźwig: 40 g; 60 g; 120 g
· Odczyt: 0,01 mg; 0,01 mg; 0,1 mg

· Liniowość: 0,1 mg; 0,1 mg; 0,2 mg

· Osłony boczne na prowadnicach rolkowych

· Musi mieć możliwość demontażu i czyszczenia wszystkich szyb oslony wagi

· Szkło z powłoką antystatyczną

· Monolityczny system wagowy

· Wyprofilowana podstawa podszalkowa zabezpieczająca szalkę przed ruchami powietrza oraz ułatwiająca czyszczenie wagi w przypadku zalania bądź zasypania

· Blokada menu zabezpieczająca przez przypadkowymi zmianami

· Musi mieć możliwość bezpośredniego transferu danych do arkusza kalkulacyjnego bądź edytora tekstu w systemie operacyjnym Windows posiadanym i użytkowanym przez Zamawiającego, bez instalowania w systemie operacyjnym komputera dodatkowego obcego oprogramowania

· Jonizator zewnętrzny w formie sondy wprowadzanej do komory wagowej
· Wymiary maksymalne wagi bez sondy: 120 x 120 x 55 mm.

	
	Gwarancja: minimum 12 miesięcy 

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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