Załącznik nr 1 do zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa lamp do spektrofotometru wraz z instalacją” 

(PUB/140-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

	
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia


	
	· Lampa deuterowa do spektrofotometru UV-VIS Agilent Cary 8453 posiadanego i użytkowanego przez Zamawiającego wraz z instalacją
· Lampa wolframowa do spektrofotometru UV-VIS Agilent Cary 8453 posiadanego i użytkowanego przez Zamawiającego wraz z instalacją
· Instalacja obejmuje:

- wymianę lamp

- sprawdzenie centralności biegu wiązek z oczyszczeniem optyki w torze wiązki

- kalibracja układu ze szczególnym uwzględnieniem zakresu widma wspólnego dla obu lamp (tzw. zszycie widma) oraz pasm maksymalnej intensywności każdej z lamp

- testy stabilności dotyczące jasności, linii odniesienia (baseline aging)

- test poprawności długości fal

- testy powtarzalności pomiarów

	
	Gwarancja: minimum 1000 godzin dla lampy deuterowej
                      minimum  2000 godzin dla lampy wolframowej

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji.


PAGE 
2

