Załącznik nr 1 do zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa lustra dichroicznego do UMCS” 

(PUB/02-2020/DZP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

	
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Lustro dichroiczne:
- musi zapewniać jednoczesne odbicie światła wzbudzającego  o długościach fal 375 nm oraz 470 nm w kierunku mikroskopu oraz przepuszczaniu światła fluorescencyjnego pochodzącego od wymienionych linii laserowych

- musi zapewniać obserwację sygnału fluorescencyjnego w zakresach  od minimum 395 nm do minimum 450 nm oraz od minimum 495 do minimum 700 nm ( z transmisją powyżej 90% w całym zakresie obserwacji)

- musi zapewniać powyższą charakterystykę spektralną (odbicie, transmisja światła) przy ustawieniu pod kątem 45 stopni do światła wzbudzającego

- wymiary: 25,5 mm x 36 mm i grubości 3 mm
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