Załącznik nr 1 do zaproszenia


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa dygestorium do UMCS” 
(PUB/52-2020/DZP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

	
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Dygestorium o parametrach nie gorszych niż:
- wymiary: szerokość 1200 mm x głębokość 900 -960 mm x całkowita wysokość z zamkniętym oknem do 2400 mm
- system podnoszenia okna: ręczny
- blat komory roboczej do pracy stojącej (wys. 900 mm) z ceramiki litej, z podniesionym obrzeżem
- instalacja wodna: 1 przyłącze wodno-kanalizacyjne  (1-2 wylewki zimnej wody), 1 mały zlewik w blacie roboczym
- instalacja elektryczna: minimum 2 gniazda elektryczne 230  V
- oświetlenie komory
- bez instalacji gazowej
- system przewietrzania komory: szczeliny wentylacyjne na dole i górze komory
- system monitoringu przepływu powietrza: czujnik przepływu ciągu wentylacyjnego z alarmem zgodny z normą PN lub EN 14175 lub równoważną
- wykończenie/pokrycie ścian wewnętrznych komory roboczej na bazie żywic fenolowych i poliestrowych, polipropylenu lub materiałów o podobnych właściwościach
- szafka pod blatem roboczym, wentylowana
[bookmark: _GoBack]- wymagany montaż dygestorium w miejscu przygotowanym przez Użytkownika
Uwaga: wentylator montowany na dachu budynku

	
	Gwarancja: minimum  12 miesięcy

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:
- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin;
- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;
- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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