Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa chłodziarko-zamrażarki laboratoryjnej” 
(PUB/88-2020/DZP-a)


Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
	
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna o parametrach nie gorszych niż:
1. zakres temperatur od +3°C do +16°C (dla części chłodzącej) / od -9°C do -30°C (dla części zamrażającej) lub szerszy
1. pojemność użytkowej części chłodzącej nie mniejsza niż 240 litrów
1. pojemność użytkowa zamrażarki nie mniejsza niż 100 litrów
1. wymiary zewnętrzne (S x G x W) nie większe niż:  61 x 62 x 201 cm
1. metoda odszraniania:  automatyczna/manualna
1. drzwi pełne, samoczynnie zamykane
1. poziom szumu nie większy niż 53 dB
1. minimalna liczba szuflad: 3
1. liczba regulowanych półek: minimum 4
1. maksymalne obciążenie półek: minimum 45 kg
1. maksymalne obciążenie półek szklanych: minimum 20 kg
1. energooszczędna, zużycie energii w ciągu 365 dni: poniżej 660 kWh
1. zewnętrzny, cyfrowy wskaźnik temperatury i sterowanie elektroniczne
1. sygnał optyczny i akustyczny w razie awarii
1. zasilanie: z gniazda sieciowego 220-230 V/50-60 Hz
· [bookmark: _GoBack]maksymalna stabilność  i jednorodność temperatury w strefie chłodzenia/zamrażania

	
	Gwarancja: minimum  24 miesiące

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:
- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin;
- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;
- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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