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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa mikroskopów świetlnych do UMCS” 
(PUB/103-2020/DZP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
	
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Mikroskopy świetlne (2szt.) o parametrach nie gorszych niż:
· długość tubusu: 160 mm
· głowica typu Siedentopf, binokularowa, obracana 360°, pochylenie 30°, okulary: 2 sztuki  WF10x /18 mm 
· regulacja dioptrii na lewym torze optycznym: +/- 5D
· zakres regulacji odległości miedzy źrenicami: 48 mm - 75 mm
· miska obiektywowa czterogniazdowa
· obiektywy achromatyczne 4x,10x, 40x (amortyzowany), 100x (immersyjny, amortyzowany)
· powiększenie 40-1000x lub zakres szerszy
· system ogniskowania: ruch zgrubny (śruba makrometryczna) i ruch drobny (śruba mikrometryczna)
· czułość i działka elementarna drobnego (śruba mikrometryczna) ogniskowania: 0,004 mm (4µm), zakres 24 mm
· kondensor jasnego pola, typu Abbego N.A. 1,25 z przysłoną irysową i gniazdem filtrów
· stolik: mocowanie dwóch preparatów, wymiary stolika: 142 mm x 132 mm, zakres ruchu XY: 75 mm x 40 mm
· akumulator wbudowany w statyw
· oświetlacz diodowy LED z pokrętłem regulacji jasności 
· zasilanie sieciowe 230 V
· dopuszczalna temperatura otoczenia: od 0°C do +40°C
· w zestawie: kabel zasilający, olejek immersyjny, filtr zielony, pokrowiec przeciwkurzowy, 
· możliwość rozbudowy o ciemne pole, kontrast fazowy, polaryzację, obiektywy 20x i 60x

	
	Gwarancja: minimum  24 miesiące

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:
- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin;
- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;
- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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