Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa cieplarki laboratoryjnej do UMCS” 
(PUB/121-2020/DZP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
	
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Cieplarka laboratoryjna o parametrach nie gorszych niż:
· Pojemność:	minimum 70 dm3, maksimum 80 dm3
· Obieg powietrza:	grawitacyjny
· Zakres temperatury:  +5C° powyżej temperatury otoczenia do +100 C°lub szerszy
· Dokładność stabilizacji temperatury:	+/- 0,2 C° lub lepsza
· Materiał komory:	blacha nierdzewna
· Obudowa:	blacha stalowa lakierowana proszkowo na kolor biały
· Ilość półek:	minimum 2
· Materiał półek:	blacha perforowana
· Wyposażenie dodatkowe:	stelaż obrotowy kompatybilny z półkami mieszczący się w komorze wykonany ze stali nierdzewnej na minimum 16 probówek o śr. 14 mm
· Moc znamionowa:	minimum 750 W
· Masa netto:	nie więcej niż 46 kg
· Wymiary aparatu:	maksymalnie (szer. x wys. x głęb. w mm): 600 x 680 x 500
· Wymiary komory:	minimum (szer. x wys. x głęb. w mm): 350 x 480 x 400
· Programy czasowo-temperaturowe:	minimum 1
· Nastawa czasów trwania zadanej temperatury: minimum do 100 godzin lub praca ciągła
· Kontrola pracy urządzenia:
- regulator PID,
- podgląd zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia (temperatura),
· Zabezpieczenia:
- autonomiczne niezależne od sterowania zabezpieczenia przed przekroczeniem temperatury zakresu pracy,
- akustyczny alarm przekroczenia tolerancji nastawy podczas pracy

	
	Gwarancja: minimum 24 miesiące

	[bookmark: _GoBack]
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:
- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin;
- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;
- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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